「第36回　静岡県臨床検査精度管理調査報告書」に下記の誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

「第36回　静岡県臨床検査精度管理調査報告書」
正誤表
P153　　表6-6-1　病理医評価結果
【誤】
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【正】
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P154　　表6-6-2　マイナス評価判定結果
【誤】　　　　　　　　　　　　　　　　　【正】
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P159　　表6-8-4　p53染色　一次抗体クローン別プロトコル比較表
【誤】
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【正】
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